
 

 

 

PROVA SCRITTA A  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER 

LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE FISICO NELLA DISCIPLINA DI 

FISICA SANITARIA (AREA DI FISICA SANITARIA) (60/2022/CON) 

 

 

 

DOMANDA 

 

Il candidato illustri sinteticamente un protocollo di assicurazione di qualità su un LINAC 

all-purpose (RT convenzionale, IMRT/VMAT, stereotassi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROVA PRATICA C  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER 

LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE FISICO NELLA DISCIPLINA DI 

FISICA SANITARIA (AREA DI FISICA SANITARIA) (60/2022/CON) 

 

 

 

DOMANDA 

 

Viene effettuata una misura con un DAP meter ad aria libera, calibrato in condizioni 

normalizzate, in condizioni effettive T = 24 °C, P = 1060 mbar; viene effettuato un esame 

in grafia con lettura (in termini di Ka) 25 mGy*cm2. Il candidato determini il fattore di 

correzione da apportare alla lettura del DAP meter per riportarla alla condizione di 

riferimento (T = 20 °C, P = 1013 mbar) e giustifichi la risposta. 

Supponendo che la lettura precedente sia stata effettuata con il DAP meter posto a 100 cm 

dal fuoco, quale sarà il valore letto con il DAP meter posto sulla cute del paziente supposta 

a 60 cm dal fuoco ? Il candidato giustifichi la risposta. 

Supponendo infine che le dimensioni del campo siano 20*20 cm2 a 100 cm dal fuoco, il 

candidato determini il kerma in aria in ingresso sulla cute di paziente distante 60 cm dal 

fuoco. 


