
SPECIFICHE TECNICHE 

 

Sistema per isteroscopia operativa/morcellatore per resezioni in isteroscopia in 

ambito chirurgico con le seguenti caratteristiche: 

 

- completamento monouso, sterile e pronto all'uso 

- dotato di batterie interne 

- confezionamento adeguato all'utilizzo in sala operatoria 

 

Il sistema deve essere in grado di funzionare senza il suo collegamento a 

apparecchiature e/o generatori esterni. 

 

 
 


