
CHIARIMENTO PUBBLICATO IL 13/04/2021  
 
AVVISO A TUTTI I PARTECIPANTI - ERRORE MATERIALE NEL CAPITOLATO TECNICO LOTTO N. 2 
 
LOTTO N. 2 - SISTEMI ANALITICI DI TIPO CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC) 
OCCORRENTI ALL’ AOU CAREGGI DI FIRENZE: 
 
COMUNICHIAMO A TUTTE LE DITTE INTERESSATE AL PRESENTE LOTTO CHE A CAUSA DI UN MERO 
ERRORE MATERIALE ABBIAMO CORRETTO L'ELENCO DEGLI ANALITI OBBLIGATORI (Tabella 1) E 
QUELLO DEGLI ANALITI FACOLTATIVI (Tabella 2) . 
 
SONO STATE ERRONEAMENTE INSERITE FRA GLI ANALITI OBBLIGATORI LE PROTOPORFIRINE IX E LE 
PORFIRINE FRAZIONATE : TALI TESTS VANNO INVECE CONSIDERATI FRA GLI ANALITI FACOLTATIVI 
CHE IN TOTALE DIVENTANO 11 (ANZICHE' 9) . 
 
NELLA SEZIONE  RIFERITA AI PUNTEGGI QUALITA' IL PARAMETRO "F" - Numero di analiti facoltativi 
offerti (Tabella 2) - VIENE DI CONSEGUENZA AGGIORNATO PER QUANTO RIGUARDA IL RANGE DI 
RIFERIMENTO DEGLI ANALITI FACOLTATIVI OFFERTI  PER LA PARTE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DA 
ASSEGNARE (invece che "da 7 a 9 analiti ....punti 8" si dovrà leggere "da 7 a 11 analiti.... punti 8"). 
IL PUNTEGGIO MASSIMO, QUINDI, NON CAMBIA . 
 
IL NUOVO CAPITOLATO TECNICO DEL LOTTO N. 2 VIENE ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO E 
SOSTITUISCE QUELLO INIZIALMENTE PUBBLICATO .  
 
Ci scusiamo per il disguido . 


